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Anlage 2: Graphische Darstellung der Ergebnisse des  Ringversuches 
 

 
Ausreißer: Typ A: einzelnes Analysenergebnis eines Labors 
  Typ B: signifikant abweichender Labormittelwert 
  Typ C: signifikant abweichende Wiederholstandardabweichung eines Labors 
 
Probe 1: Trinkwasser 
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Probe: 1
Parameter: Alachlor
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,080 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,075 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,011 µg/ l
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Bild A2-1.1 – Alachlor  
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Probe: 1
Parameter: Atrazin-desethyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 20

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,053 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,006 µg/ l
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Bild A2-1.2 – Atrazin-desethyl 
 
 
 
Probe 1: Trinkwasser 
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Probe: 1
Parameter: Atrazin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,080 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,086 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,003 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,008 µg/ l
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Bild A2-1.3 – Atrazin 
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Probe: 1
Parameter: Atrazin-desisopropyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,106 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,006 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,014 µg/ l
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Bild A2-1.4 – Atrazin-desisopropyl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 1: Trinkwasser 
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Parameter: Boscalid
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,080 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,085 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,005 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,010 µg/ l
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Bild A2-1.5 – Boscalid 
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Parameter: Bromacil
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,111 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,005 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,012 µg/ l
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Bild A2-1.6 – Bromacil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 1: Trinkwasser 
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Parameter: Carbamazepin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,100 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,005 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,013 µg/ l
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Bild A2-1.7 – Carbamazepin 
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Probe: 1
Parameter: Chloridazon-desphenyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 20

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,050 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,003 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,016 µg/ l
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Bild A2-1.8 – Chloridazon-desphenyl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 1: Trinkwasser 
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Probe: 1
Parameter: Chlorfenvinphos
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 19

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,052 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,010 µg/ l
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Bild A2-1.9 – Chlorfenvinphos 
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Probe: 1
Parameter: Chloridazon
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 22

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,100 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,022 µg/ l

Sol
lw

er
t

Mitt
elw

er
t

 
 
Bild A2-1.10 – Chloridazon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 1: Trinkwasser 
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Parameter: Chloridazon-methyldesphenyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 22

Sollwert: 0,080 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,085 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,003 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,016 µg/ l
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Bild A2-1.11 – Chloridazon-methyldesphenyl 
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Probe: 1
Parameter: Chlorpyrifos
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 17

Sollwert: 0,120 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,083 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,007 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,042 µg/ l
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Bild A2-1.12 – Chlorpyrifos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 1: Trinkwasser 
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Probe: 1
Parameter: Chlortoluron
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 22

Sollwert: 0,080 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,081 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,003 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,011 µg/ l
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Bild A2-1.13 – Chlortoluron 
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Probe: 1
Parameter: 2,6-Dichlorbenzamid
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 19

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,049 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,004 µg/ l
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Bild A2-1.14 – 2,6-Dichlorbenzamid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 1: Trinkwasser 
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Probe: 1
Parameter: Diuron
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,080 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,087 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,009 µg/ l
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Bild A2-1.15 – Diuron 
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Probe: 1
Parameter: Ethofumesat
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 18

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,107 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,006 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,012 µg/ l
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Bild A2-1.16 – Ethofumesat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 1: Trinkwasser 



Anlage 2 zum Validierungsdokument DIN 38407-36                                                   Seite 269 
 

 

 
 
 
 

ProLab 2009

Labor

  01 04 15 14 10 06 07 11 12 05 09 20 08 02 17 23 18 16 24 21 22 13 03 19   

µg
/l

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

0,1

C

Probe: 1
Parameter: Isoproturon
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,120 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,126 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,013 µg/ l
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Bild A2-1.17 – Isoproturon 
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Parameter: Lenacil
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,051 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,003 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,006 µg/ l
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Bild A2-1.18 – Lenacil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 1: Trinkwasser 
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Probe: 1
Parameter: Metalaxyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 20

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,050 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,004 µg/ l
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Bild A2-1.19 – Metalaxyl 
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Probe: 1
Parameter: Metamitron
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 21

Sollwert: 0,080 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,081 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,006 µg/ l
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Bild A2-1.20 – Metamitron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 1: Trinkwasser 
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Parameter: Metazachlor
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,080 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,081 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,013 µg/ l
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Bild A2-1.21 – Metazachlor 
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Probe: 1
Parameter: Metolachlor
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 19

Sollwert: 0,080 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,083 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,009 µg/ l
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Bild A2-1.22 – Metolachor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 1: Trinkwasser 



Anlage 2 zum Validierungsdokument DIN 38407-36                                                   Seite 272 
 

 

 
 
 
 

ProLab 2009

Labor

  06 01 13 04 08 11 20 18 24 02 16 03 09 05 07 17 12 15 10 21 22 23 19   

µg
/l

0,11

0,1

0,09

0,08

0,07

0,06

Probe: 1
Parameter: Metribuzin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,080 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,084 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,008 µg/ l
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Bild A2-1.23 – Metribuzin 
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Probe: 1
Parameter: Pendimethalin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 19

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,124 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,007 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,042 µg/ l

M
itt

elw
er

t

Sol
lw

er
t

 
 
Bild A2-1.24 – Pendimethalin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 1: Trinkwasser 
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Probe: 1
Parameter: Quinoxyfen
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 20

Sollwert: 0,080 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,092 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,005 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,033 µg/ l

Mitt
elw

er
t

Soll
wer

t

 
Bild A2-1.25 – Quinoxyfen 
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Probe: 1
Parameter: Simazin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 21

Sollwert: 0,080 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,082 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,007 µg/ l
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Bild A2-1.26 – Simazin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 1: Trinkwasser 



Anlage 2 zum Validierungsdokument DIN 38407-36                                                   Seite 274 
 

 

 
 
 
 

ProLab 2009

Labor

  15 14 08 05 01 04 06 13 19 11 09 24 10 20 16 17 22 02 07 23 03 21 18 12   

µg
/l

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

A

Probe: 1
Parameter: Terbuthylazin-desethyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,052 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,006 µg/ l
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Bild A2-1.27 – Terbuthylazin-desethyl 
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Probe: 1
Parameter: Terbuthylazin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 22

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,104 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,011 µg/ l
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Bild A2-1.28 – Terbuthylazin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 2: Grundwasser 
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Probe: 2
Parameter: Alachlor
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 22

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,102 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,014 µg/ l
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Bild A2-2.1 – Alachlor 
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Probe: 2
Parameter: Atrazin-desethyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,160 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,160 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,005 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,014 µg/ l
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Bild A2-2.2 – Atrazin-desethyl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 2: Grundwasser 
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Probe: 2
Parameter: Atrazin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 22

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,051 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,005 µg/ l
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Bild A2-2.3 – Atrazin 
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Probe: 2
Parameter: Atrazin-desisopropyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 21

Sollwert: 0,080 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,083 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,008 µg/ l
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Bild A2-2.4 – Atrazin-desisopropyl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 2: Grundwasser 
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Probe: 2
Parameter: Boscalid
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,104 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,011 µg/ l
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Bild A2-2.5 – Boscalid 
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Probe: 2
Parameter: Bromacil
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 22

Sollwert: 0,080 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,082 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,003 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,009 µg/ l

Mitt
elw
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t
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Bild A2-2.6 – Bromacil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 2: Grundwasser 
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Probe: 2
Parameter: Carbamazepin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,053 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,006 µg/ l
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Bild A2-2.7 – Carbamazepin 
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Probe: 2
Parameter: Chloridazon-desphenyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 20

Sollwert: 0,227 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,215 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,013 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,037 µg/ l

Sol
lw

er
t

Mitt
elw

er
t

 
 
Bild A2-2.8 – Chloridazon-desphenyl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 2: Grundwasser 
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Probe: 2
Parameter: Chlorfenvinphos
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 22

Sollwert: 0,120 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,124 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,005 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,022 µg/ l

M
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Bild A2-2.9 – Chlorfenvinphos 
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Probe: 2
Parameter: Chloridazon
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 22

Sollwert: 0,120 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,119 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,015 µg/ l
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Bild A2-2.10 – Chloridazon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 2: Grundwasser 
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Probe: 2
Parameter: Chloridazon-methyldesphenyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 21

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,057 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,003 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,014 µg/ l

Mitt
elw

er
t

Soll
wer

t

 
 
Bild A2-2.11 – Chloridazon-methyldesphenyl 
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Probe: 2
Parameter: Chlorpyrifos
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 16

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,059 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,003 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,023 µg/ l
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Bild A2-2.12 – Chlorpyrifos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 2: Grundwasser 
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Probe: 2
Parameter: Chlortoluron
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,099 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,013 µg/ l
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Bild A2-2.13 – Chlortoluron 
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Probe: 2
Parameter: 2,6-Dichlorbenzamid
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 20

Sollwert: 0,160 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,155 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,019 µg/ l

Sol
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Bild A2-2.14 – 2,6-Dichlorbenzamid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 2: Grundwasser 
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Probe: 2
Parameter: Diuron
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,053 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,003 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,007 µg/ l
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Bild A2-2.15 – Diuron 
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Probe: 2
Parameter: Ethofumesat
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 20

Sollwert: 0,120 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,130 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,008 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,013 µg/ l

M
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Bild A2-2.16 – Ethofumesat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 2: Grundwasser 
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Probe: 2
Parameter: Isoproturon
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 22

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,053 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,006 µg/ l

Mitt
elw

er
t

Soll
wer

t

 
 
Bild A2-2.17 – Isoproturon 
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Probe: 2
Parameter: Lenacil
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,120 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,123 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,005 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,013 µg/ l

M
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Bild A2-2.18 – Lenacil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 2: Grundwasser 
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Probe: 2
Parameter: Metalaxyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,080 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,081 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,003 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,010 µg/ l
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Bild A2-2.19 – Metalaxyl 
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Probe: 2
Parameter: Metamitron
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 22

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,100 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,010 µg/ l
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Bild A2-2.20 – Metamitron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 2: Grundwasser 
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Parameter: Metazachlor
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,051 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,008 µg/ l
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Bild A2-2.21 – Metazachlor 
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Probe: 2
Parameter: Metolachlor
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,160 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,164 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,021 µg/ l

Mitt
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Bild A2-2.22 – Metolachor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 2: Grundwasser 
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Probe: 2
Parameter: Metribuzin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 21

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,098 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,003 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,009 µg/ l
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Bild A2-2.23 – Metribuzin 
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Probe: 2
Parameter: Pendimethalin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 21

Sollwert: 0,120 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,142 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,010 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,049 µg/ l

M
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Bild A2-2.24 – Pendimethalin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 2: Grundwasser 



Anlage 2 zum Validierungsdokument DIN 38407-36                                                   Seite 287 
 

 

 
 
 
 

ProLab 2009

Labor

  17 20 19 21 13 05 14 24 02 04 22 15 10 12 11 08 06 09 03 07 16   

µg
/l

0,4

0,3

0,2

0,1

0

C

Probe: 2
Parameter: Quinoxyfen
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 20

Sollwert: 0,160 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,177 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,008 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,059 µg/ l
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Bild A2-2.25 – Quinoxyfen 
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Probe: 2
Parameter: Simazin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,099 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,009 µg/ l
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Bild A2-2.26 – Simazin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 2: Grundwasser 
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Parameter: Terbuthylazin-desethyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,160 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,160 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,005 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,016 µg/ l
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Bild A2-2.27 – Terbuthylazin-desethyl 
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Probe: 2
Parameter: Terbuthylazin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,120 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,126 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,012 µg/ l
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Bild A2-2.28 – Terbuthylazin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 3: Oberflächenwasser 
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Probe: 3
Parameter: Alachlor
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,300 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,298 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,009 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,038 µg/ l
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Bild A2-3.1 – Alachlor 
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Probe: 3
Parameter: Atrazin-desethyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,105 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,003 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,015 µg/ l
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Bild A2-3.2 – Atrazin-desethyl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 3: Oberflächenwasser 



Anlage 2 zum Validierungsdokument DIN 38407-36                                                   Seite 290 
 

 

 
 
 
 

ProLab 2009

Labor

  14 06 05 15 17 13 24 09 07 18 20 04 23 12 08 16 11 01 19 02 10 21 03 22   

µg
/l

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

Probe: 3
Parameter: Atrazin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,300 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,309 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,011 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,036 µg/ l
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Bild A2-3.3 – Atrazin 
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Probe: 3
Parameter: Atrazin-desisopropyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 22

Sollwert: 0,160 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,156 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,007 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,030 µg/ l
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Bild A2-3.4 – Atrazin-desisopropyl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 3: Oberflächenwasser 
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Probe: 3
Parameter: Boscalid
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,160 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,171 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,008 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,023 µg/ l
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Bild A2-3.5 – Boscalid 
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Probe: 3
Parameter: Bromacil
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 22

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,049 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,007 µg/ l
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Bild A2-3.6 – Bromacil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 3: Oberflächenwasser 



Anlage 2 zum Validierungsdokument DIN 38407-36                                                   Seite 292 
 

 

 
 
 
 

ProLab 2009

Labor

  14 16 15 20 06 13 01 24 05 09 07 18 19 17 12 04 10 08 11 03 21 02 23 22   

µg
/l

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

0,1

C

Probe: 3
Parameter: Carbamazepin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,137 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,143 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,005 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,017 µg/ l
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Bild A2-3.7 – Carbamazepin 
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Probe: 3
Parameter: Chloridazon-desphenyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 18

Sollwert: 0,182 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,173 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,007 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,035 µg/ l
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Bild A2-3.8 – Chloridazon-desphenyl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 3: Oberflächenwasser 
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Probe: 3
Parameter: Chlorfenvinphos
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 21

Sollwert: 0,160 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,171 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,006 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,026 µg/ l
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Bild A2-3.9 – Chlorfenvinphos 
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Probe: 3
Parameter: Chloridazon
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 21

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,046 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,006 µg/ l
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Bild A2-3.10 – Chloridazon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 3: Oberflächenwasser 
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µg
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0,1

Probe: 3
Parameter: Chloridazon-methyldesphenyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 22

Sollwert: 0,319 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,296 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,008 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,052 µg/ l

Soll
wer

t

Mitt
elw

er
t

 
 
Bild A2-3.11 – Chloridazon-methyldesphenyl 
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  15 20 05 19 24 04 14 02 21 10 13 11 06 09 07 17 16 08 03   

µg
/l

0,3

0,2

0,1

0

Probe: 3
Parameter: Chlorpyrifos
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 19

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,107 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,007 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,044 µg/ l

M
itte

lw
er

t

Sol
lw

er
t

 
 
Bild A2-3.12 – Chlorpyrifos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 3: Oberflächenwasser 
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  15 14 06 13 20 17 08 16 01 07 11 04 02 10 19 09 05 24 18 21 12 03 22   

µg
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B
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C

Probe: 3
Parameter: Chlortoluron
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 20

Sollwert: 0,068 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,068 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,005 µg/ l

Mitt
elw

er
t

Sol
lw

er
t

 
 
Bild A2-3.13 – Chlortoluron 
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Probe: 3
Parameter: 2,6-Dichlorbenzamid
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 20

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,098 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,003 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,013 µg/ l

Soll
wer

t

M
itte

lw
er

t

 
 
Bild A2-3.14 – 2,6-Dichlorbenzamid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 3: Oberflächenwasser 



Anlage 2 zum Validierungsdokument DIN 38407-36                                                   Seite 296 
 

 

 
 
 
 

ProLab 2009

Labor

  14 24 15 19 06 18 20 10 01 04 13 07 11 16 08 09 02 05 12 23 17 21 03 22   

µg
/l

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

Probe: 3
Parameter: Diuron
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,300 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,309 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,010 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,036 µg/ l

Mitt
elw

er
t
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Bild A2-3.15 – Diuron 
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  23 01 20 16 02 07 09 06 18 11 12 17 13 10 04 21 08 05 24 03 19   

µg
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0,05

0,04

0,03

Probe: 3
Parameter: Ethofumesat
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 21

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,053 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,006 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,007 µg/ l

Mitt
elw

er
t

Soll
wer

t

 
 
Bild A2-3.16 – Ethofumesat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 3: Oberflächenwasser 
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µg
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Probe: 3
Parameter: Isoproturon
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,117 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,120 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,016 µg/ l

Mitt
elw

er
t

Soll
wer

t

 
 
Bild A2-3.17 – Isoproturon 
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µg
/l

0,3

0,2

0,1

Probe: 3
Parameter: Lenacil
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,180 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,180 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,008 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,024 µg/ l

M
itt

elw
er

t

Soll
wer

t

 
 
Bild A2-3.18 – Lenacil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 3: Oberflächenwasser 
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Probe: 3
Parameter: Metalaxyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 22

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,103 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,003 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,012 µg/ l

M
itte

lw
er

t
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lw
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Bild A2-3.19 – Metalaxyl 
 
 

 
 
 
 

ProLab 2009

Labor
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µg
/l

0,09

0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

C

C

Probe: 3
Parameter: Metamitron
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 22

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,046 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,006 µg/ l

Soll
wer

t

Mitt
elw

er
t

 
 
Bild A2-3.20 – Metamitron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 3: Oberflächenwasser 
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µg
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0,3

0,2

0,1

Probe: 3
Parameter: Metazachlor
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,160 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,173 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,009 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,025 µg/ l

M
itte

lw
er

t
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Bild A2-3.21 – Metazachlor 
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C

Probe: 3
Parameter: Metolachlor
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,055 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,007 µg/ l

Mitt
elw

er
t

Sol
lw
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t

 
 
Bild A2-3.22 – Metolachlor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 3: Oberflächenwasser 
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Probe: 3
Parameter: Metribuzin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 21

Sollwert: 0,180 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,177 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,005 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,019 µg/ l

Sol
lw

er
t

Mitt
elw
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Bild A2-3.23 – Metribuzin 
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Probe: 3
Parameter: Pendimethalin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 21

Sollwert: 0,160 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,166 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,010 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,070 µg/ l

M
itt

elw
er

t
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Bild A2-3.24 – Pendimethalin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 3: Oberflächenwasser 
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Probe: 3
Parameter: Quinoxyfen
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 19

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,095 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,034 µg/ l

Sol
lw

er
t

Mitt
elw

er
t

 
 
Bild A2-3.25 – Quinoxyfen 
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Probe: 3
Parameter: Simazin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,160 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,156 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,020 µg/ l

Soll
wer

t

M
itte

lw
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Bild A2-3.26 – Simazin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 3: Oberflächenwasser 
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Probe: 3
Parameter: Terbuthylazin-desethyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,080 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,083 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,003 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,011 µg/ l

Mitt
elw

er
t
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Bild A2-3.27 – Terbuthylazin-desethyl 
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Probe: 3
Parameter: Terbuthylazin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,054 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,007 µg/ l

M
itte

lw
er

t
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t

 
 
Bild A2-3.28 – Terbuthylazin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 4: Oberflächenwasser 
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Probe: 4
Parameter: Alachlor
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 22

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,051 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,007 µg/ l

Mitt
elw
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t
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Bild A2-4.1 – Alachlor 
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Probe: 4
Parameter: Atrazin-desethyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,140 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,137 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,017 µg/ l

Soll
wer

t

M
itte
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t

 
 
Bild A2-4.2 – Atrazin-desethyl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 4: Oberflächenwasser 
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Probe: 4
Parameter: Atrazin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,103 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,012 µg/ l

Mitt
elw

er
t
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t

 
 
Bild A2-4.3 – Atrazin 
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Probe: 4
Parameter: Atrazin-desisopropyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 20

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,050 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,007 µg/ l

Soll
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t

M
itt
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t

 
 
Bild A2-4.4 – Atrazin-desisopropyl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 4: Oberflächenwasser 
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Probe: 4
Parameter: Boscalid
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,108 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,109 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,005 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,012 µg/ l

M
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er
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Bild A2-4.5 – Boscalid 
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Probe: 4
Parameter: Bromacil
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,300 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,284 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,009 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,042 µg/ l

Soll
wer

t

Mitt
elw

er
t

 
 
Bild A2-4.6 – Bromacil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 4: Oberflächenwasser 



Anlage 2 zum Validierungsdokument DIN 38407-36                                                   Seite 306 
 

 

 
 
 
 

ProLab 2009

Labor

  16 14 05 15 09 01 20 19 22 06 07 17 24 04 12 13 10 18 08 11 03 21 02 23   

µg
/l

0,4

0,3

0,2

Probe: 4
Parameter: Carbamazepin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,274 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,294 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,010 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,039 µg/ l

Mitt
elw

er
t
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Bild A2-4.7 – Carbamazepin 
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Probe: 4
Parameter: Chloridazon-desphenyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 20

Sollwert: 1,440 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 1,169 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,044 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,276 µg/ l

Sol
lw
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Mitt
elw
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Bild A2-4.8 – Chloridazon-desphenyl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 4: Oberflächenwasser 
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Probe: 4
Parameter: Chlorfenvinphos
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 21

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,106 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,015 µg/ l

M
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Bild A2-4.9 – Chlorfenvinphos 
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Probe: 4
Parameter: Chloridazon
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,160 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,137 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,007 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,033 µg/ l
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t

M
itt
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Bild A2-4.10 – Chloridazon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 4: Oberflächenwasser 
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Probe: 4
Parameter: Chloridazon-methyldesphenyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 21

Sollwert: 0,297 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,314 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,013 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,073 µg/ l

Mitt
elw
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Bild A2-4.11 – Chloridazon-methyldesphenyl 
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Probe: 4
Parameter: Chlorpyrifos
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 18

Sollwert: 0,160 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,156 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,007 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,044 µg/ l

Sol
lw

er
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Mitt
elw
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Bild A2-4.12 – Chlorpyrifos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 4: Oberflächenwasser 
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Probe: 4
Parameter: Chlortoluron
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 21

Sollwert: 0,160 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,157 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,005 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,011 µg/ l
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Bild A2-4.13 – Chlortoluron 
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Probe: 4
Parameter: 2,6-Dichlorbenzamid
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 18

Sollwert: 0,092 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,088 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,015 µg/ l

Sol
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Bild A2-4.14 – 2,6-Dichlorbenzamid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 4: Oberflächenwasser 
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Probe: 4
Parameter: Diuron
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 20

Sollwert: 0,110 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,112 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,010 µg/ l

Mitt
elw
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t

Sol
lw

er
t

 
 
Bild A2-4.15 – Diuron 
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Probe: 4
Parameter: Ethofumesat
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 19

Sollwert: 0,300 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,310 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,010 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,032 µg/ l
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Bild A2-4.16 – Ethofumesat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 4: Oberflächenwasser 
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Probe: 4
Parameter: Isoproturon
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,182 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,186 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,005 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,023 µg/ l
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Bild A2-4.17 – Isoproturon 
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Probe: 4
Parameter: Lenacil
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,100 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,013 µg/ l
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Bild A2-4.18 – Lenacil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 4: Oberflächenwasser 
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Probe: 4
Parameter: Metalaxyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,353 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,360 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,011 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,044 µg/ l
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Bild A2-4.19 – Metalaxyl 
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Probe: 4
Parameter: Metamitron
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,180 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,156 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,006 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,028 µg/ l
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Bild A2-4.20 – Metamitron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 4: Oberflächenwasser 
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Probe: 4
Parameter: Metazachlor
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,100 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,015 µg/ l
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Bild A2-4.21 – Metazachlor 
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Probe: 4
Parameter: Metolachlor
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 19

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,103 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,016 µg/ l
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Bild A2-4.22 – Metolachlor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 4: Oberflächenwasser 
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Probe: 4
Parameter: Metribuzin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,062 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,063 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,007 µg/ l
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Bild A2-4.23 – Metribuzin 
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Probe: 4
Parameter: Pendimethalin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 20

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,052 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,004 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,019 µg/ l
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Bild A2-4.24 – Pendimethalin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 4: Oberflächenwasser 
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Probe: 4
Parameter: Quinoxyfen
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 18

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,047 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,017 µg/ l
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Bild A2-4.25 – Quinoxyfen 
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Probe: 4
Parameter: Simazin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 22

Sollwert: 0,050 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,048 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,002 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,007 µg/ l
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Bild A2-4.26 – Simazin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probe 4: Oberflächenwasser 
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Probe: 4
Parameter: Terbuthylazin-desethyl
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 23

Sollwert: 0,100 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,098 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,003 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,013 µg/ l
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Bild A2-4.27 – Terbuthylazin-desethyl 
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Probe: 4
Parameter: Terbuthylazin
Methode: ISO 5725
Anzahl Labore: 24

Sollwert: 0,160 µg/ l (Referenzwert)
Gesamtmittelwert: 0,165 µg/ l
Wiederhol-STD (Sr): 0,006 µg/ l
Vergleich-STD (SR): 0,020 µg/ l
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Bild A2-4.28 – Terbuthylazin 
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